Lydia Turbo
ALKALI SUIYONIZERI

Kullanim Kilavuzu

m Lydia Turbo Alkali Su iyonizerinizi kullanmadan énce bu kullanim Kilavuzunu
dikkatli bir sekilde okudugunuzdan emin olunuz.

m Bu kilavuzu, daha sonra da bagvurmak iizere kolay ulasilacak bir yerde tutunuz.

m Bu iiriin yalmizca evde kullanilmak iizere tasarlanmstir.

m Dogru kullanim i¢in, ""Giivenlik Uyarilarim'' okudugunuzdan emin olun.
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ICINDEKILER

Miisterilerimize:

— —

» Uriinlerimizden birini satin aldiginiz icin cok tesekkiir ederiz.

» Bu iiriin, Kore Gida ve flag Dairesi tarafindan tibbi tedavi amagl bir tibbi cihaz olarak
olarak kabul onaylanmaktadir.

» Uriinii dogru sekilde kullanmak i¢in bu kilavuzu dikkatli bir sekilde okudugunuzdan emin
olunuz.

» Kullanim sirasinda herhangi bir sorunuz olmasi veya bu tiriniin dogru sekilde ¢alismamast
durumunda, bu kilavuza bagvurunuz.

» Tarafimizdan bu {iriiniin bu kilavuzda belirtildigi sekilde kullanilmamasindan kaynaklanan
kazalara iligkin higbir sorumluluk kabul edilmez.

» Bu kilavuzu ve garanti belgesini, gerektiginde bagvurmak {izere giivenli bir yerde
muhafaza ediniz.
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Kullanim Oncesi Onlemler

Kullanim Oncesi Onlemler
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Alkali suyu icmeye basladiginizda, ilk ay boyunca, “alkali 1" su
seviyesiyle baslayin. Negatif semptom goriilmezse, sonraki ay
boyunca “alkali 2” seviyesinde alkali su ile devam edin. Vicudunuz
"Alkali 2” seviyesinde suya alistiinda, ayni zamanda son seviye olan
“Alkali 3” seviyesine gegebilirsiniz.

UYARI: “ALKALI 4” SEVIYESI SUYU IGMEYINiz, BU OZEL
KULLANIM iGINDIR. BKZ. KILAVUZUN 21. SAYFASI.

Alkali suyla ilag almayiniz. llag alirken, artilmis veya
filtrelenmis su kullanin.

Aklorhidri rahatsizligi olan Kkisiler, alkali su igcmemelidirler.
(Litfen Doktorunuza Danisiniz.) Aklorhidri, cogunlukla siddetli
kansizlik ve mide kanseri ile iligkili olarak, mide suyunda
anormal serbest hidroklorik asit eksikligi anlamina gelir

Asagidaki kategorilerden birine dahil olan kisiler, alkali su igmeden
O6nce doktorlarina veya eczacilarina bagvurmalidirlar. (Lutfen
doktorunuza danisiniz.)

1. Kronik bir hastaligin tasiyicisi olan kisiler;
2. Karaciger veya bagirsak problemlerinden muzdarip kisiler;
3. Receteli ilag kullanan kisiler

Kaynak suyu olarak musluk suyu kullaniimasi tavsiye edilir.
(Kaynak suyu olarak, mimkiin oldugunca kuyu suyu kullanmayin.)
(Kuyu suyu kullanmak isteyen musterilerimizin, servis merkezi ile
irtibata gegmeleri gerekir.
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Giivenlik Onlemleri

“TEHLIKE” isareti , 6nlenmedigi takdirde yaralanma veya 6liime neden olabilecek yakin
bir tehlikeyi ifade eder.

"UYARI" isareti, 6nlenmedigi takdirde hafif yaralanma veya mal hasarina neden olabilecek
potansiyel bir tehlikeye isaret eder.

"DIKKAT" isareti, onlenmedigi takdirde ufak tefek yaralanma veya mal hasar ile
sonuglanabilecek potansiyel bir tehlikeye isaret eder.

Gii¢ Kaynagi Onlemleri

ZANN

ZANN
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Hasarli bir gii¢ kablosunu veya gevsek bir
konektorii kullanmayimiz. Elektrik ¢arpma
tehlikesi s6z konusu olabilir.

Gii¢ kablosuna 1slak ellerle dokunmayin.
Elektrik ¢arpmasi veya yangin tehlikesi
56z konusu olabilir.

Gii¢ kablosunu zorla kivirmayin ve gii¢
kablosunun sikigmadigindan, hasar
gormediginden veya deforme olmadigindan
emin olun. Aksi takdirde elektrik garpmasi
veya yangin tehlikesi s6z konusu olabilir.

Giig besleme kablosunun igine su girmesi
durumunda, kabloyu fisten ¢ekin ve tekrar
kullanmadan 6nce iyice kurudugundan emin
olun. Aksi takdirde elektrik carpmasi veya
yangn tehlikesi s6z konusu olabilir.
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Giivenlik Onlemleri

A Uriin onarimy/muayenesi ve/veya parga
degisimi sirasinda, elektrik fisinin prize
takil1 olmadigindan emin olun. Aksi
takdirde elektrik ¢arpmasi veya yangin
tehlikesi s6z konusu olabilir.

A Her elektrikli {iriin i¢in i¢in ayr1 bir

priz kullanin. Aksi takdirde elektrik
¢arpmasi veya yangin tehlikesi soz
konusu olabilir

A Gi¢ kablosunu ayirmayn, bolmeyin
veya birlestirmeyin. Aksi takdirde
elektrik carpmasi veya yangin tehlikesi
56z konusu olabilir.

A Glic kablosunu tekrar tekrar fise

takip ¢ikarmaym. Aksi takdirde
elektrik ¢arpmasi veya yangin tehlikesi
s6z konusu olabilir.

A Elektrik fisi veya kablosu hasarliysa,
degistirmeyin. Yeni kablo i¢in, misteri
servisimizi araym. Aksi takdirde
elektrik carpmasi veya yangin
tehlikesi s6z konusu olabilir.



http://www.cvisiontech.com

Giivenlik Onlemleri
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Kullanim

L

Kaynak suyu uzun siire
kullanilmayacaksa, kaynak suyu
vanasini kapatin ve cihazin figini
prizden ¢ikarin ve musluk
baglantilarini sokiin. Aksi takdirde,
sizint1, yangin veya elektrik ¢arpmasi
56z konusu olabilir.

Ekran1 keskin veya sivri bir nesne ile

kazimaym veya kurcalamayin, bu </ i

elektrik ¢arpmasina veya ekranin él\\ (.goﬂp Kz\-\\/g
hasar gormesine neden olabilir. k J’
(Dokunmatik ekrani, nazikge \

dokunmak suretiyle kullanin).

Alkali su uzun siire boyunca
kullanilmazsa, iirtinde bazi problemler

olusabilir.

Bu gibi durumlarda, asidik su kullanin. T
Ayni prensip aksi durum igin de R ..55 A
gegerlidir. _ '

Nemli yaz aylarinda, {irtinden bir miktar ]
yogusma suyu damlamasi normaldir. [ 7
Ancak soguk aylarda ayni durum

normal degildir. Olusmas1 durumunda,
miisteri servisini arayin. <« -
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Giivenlik Onlemleri

Kullanim

—
R

Bu liriiniin {izerine 6zellikle, tirliniin i¢ine
kagmasi durumunda , elektrik carpmasina
veya yangina neden olabilecek, iginde su,
ilag, yiyecek veya kiigiik metal parcalar
bulunan herhangi bir kap koymayin.

miisteri hizmeti servisimizi arayi. Aksi
takdirde elektrik ¢arpmasi veya yangin
tehlikesi s6z konusu olabilir.

A Uriinden anormal sesler veya koku gelmesi
durumunda, hemen fisini prizden ¢ekin ve % ?f
\

Q Uriiniin iginden su aktigini veya iiriiniin
etrafinda su bulundugunu fark etmeniz
durumunda, hemen fisini prizden ¢ekin,
baglantilarim sokiin ve servis merkezini

arayin.

123
Temiz su tretimini garantilemek igin, filtreleri, filtre 456
degisim dongiilerine gore degistirin. Eger bir filtre -
kullanim 6mriiniin sonuna geldigi halde hala -l \
kullaniliyorsa, aritma performansi ve {iriin 6mrit \\ﬁﬂ
azalabilir. Y
(Degistirme dongiisii: birincil filtre: "/

6ay, ikincil filtre: 12 ay). Bu tiriiniin aritma performansini
stirdiirebilmesi i¢in, filtre degistirme gosterge lambasi
yanmiyorsa bile, filtreleri 6 ayda bir degistirin.
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Giivenlik Onlemleri
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Temizleme

Temizlemeden 6nce gii¢ kablosunu prizden
¢ekiniz. Gii¢ kablosuna dogrudan su
piiskiirtmeyin, kabloyu boya tineri veya
benzen ile temizlemeyin. Bu elektrik
¢arpmasl, yangin tehlikesi veya iiriin
hasarina neden olabilir.

Yeniden prize takmadan dnce, giic
kablosunun ve fisin tizerindeki veya
etrafindaki suyu iyice kuruladigimizdan
emin olun.

Makinenin {izerine dogrudan su
pliskiirtmeyin. Dig kasay1 temizlemek igin
nemli bir bez kullanin. Makinenin i¢ini
asla 1slatmayin veya temizlemeyin. Aksi
takdirde, kisa devre veya elektrik ¢arpmast
s6z konusu olabilir. (LCD’nin kirlenmesi
durumunda, nemli bir bezle temizleyin.)
Diger

-

Makineyi tasimaniz gerekiyorsa, gii¢
kablosundan g¢ekip siiriikleyerek
tagimay1n, bu, tinitenin elektik
carpmasina veya yangina neden olabilir.

Uriinii kendiniz sokmeye veya onarmaya
kalkismayn. Aksi takdirde elektrik ¢arpmasi
s6z konusu olabilir veya iiriin hasar gorebilir (ki
bu da garantinin gegersiz hale gelmesine neden
olur).

Balik akvaryumlarinda/fanuslarinda
(alkali veya asidik su degil) sadece
faritilmis veya filtrelenmis su kullanin.

A\ Y
(N r@
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Giivenlik Onlemleri

Kurulum

- —_—

A Bu iiriinii 1s1 cihazlarinin yakinina

kurmayin. Bu {iriiniin iizerine asla
mum veya sigara koymayn. Aksi
takdirde yangin tehlikesi s6z konusu
olabilir.

f') Bu iirlinii egimli veya diizgiin olmayan \is
: yiizeylere kurmayin ve bu tiriine agir1 i
kuvvet uygulamayin; zira, bu fiziksel N N >
yaralanmalara ve iriiniin hasar gérmesine /\\7}

neden olabilir.

\ Kaynak suyunu sicak su besleme kaynagina
. baglamayn.

SADECE SOGUK SU HATTINA BAGLAYIN. 7

(Makine, higbir zaman, sicak su hattina baglanmamalidir)

f'\ Suyun evyeye akabilmesi i¢in bu tiriini, @%/

evyenin yakinlarina kurun. | ==

Uriiniin suyu asagiya evyenin igine dogru =
akabilmesi igin, asidik su ¢1kis hortumunu /?V)r\ %Y?
tiriiniin yiiksekliginden daha algak bir @ Q/
noktaya takin. Hortumun ucunun {iriiniin \

alt kismindan en fazla 8 ing mesafede
olacak sekilde takildigindan emin olun.
Aksi takdirde, tiriiniin performansi
azalabilir ve kalint1 su ¢tkmadan iginde
kalabilir.
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Uriin Ozellikleri

m Entegre CPU, tam otomatik sistem

Elektrolitik su tireten bir cihazin her hareketi, akig hizlar1 ve su kalitesini

kullanarak otomatik olarak optimal bir ¢alisma kosulu bulan yari iletken CPU
L

ile kontrol edilir.

m Otomatik disa su akis1
Sadece tek bir butona basarak su ¢ikist saglayabilir veya su gikisini
durdurabilirsiniz.

m Sesli bildirim
Farkl1 fonksiyonlara iliskin sesli bildirimler ve giivenlik uyarisi sesli
bildirimleri, emniyetli ve kolay kullanim saglar.

m Filtre degisim dongiisii ekrani ve bildirimi
Bu iiriin, sesli bildirim ve LCD ikonlariyla filtre degisim araliklarini
hatirlatmak iizere tasarlanmustir.

. ah

m Zarif ve Sik Tasarim
Bu iiriin, mutfak dekorunuza uyum saglayan kompakt ve liiks tasarima
sahiptir.

- m Dokunmatik Buton, RGB Renkli arka plan 15181
Dokunmatik Butonun RGB renkli arka plan 15181, alkali suyu asidik
sudan ayirt edebilmenizi saglar.
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Uriin Ozellikleri

m Elektrolitik Antibakteriyel Sistem
Hedeflenen su ¢ikarilirken tiretilen enerji, mikroorganizmalarin tiremesini
engeller ve otomatik temizleme optimal kosullarin korunabilmesini saglar.

m Gelismis su aritma filtresi sistemi

- '-: ° £ Yiiksek performansli birincil fitre ve fonksiyonel ikincil filtre, musluk
“ 'Lg E suyuna uyum saglayarak optimal aritma durumu saglar.

Giivenlik Fonksiyonu

m Su beslemesinin kesilmesi durumunda, su ¢ikist durdurulmadan 6nce bir uyar: mesaji verilir.

m Bu fonksiyon, elektrolitik pilin ve gii¢ kaynag1 biriminin elektrolitik pilin igindeki agirt akimdan zarar
gormesini engeller.

m Bu fonksiyon, su israfin1 6nlemek ve kullanicinin dikkatsizliginden kaynaklanan su sizintilarini
engellemek i¢in su ¢ikiginin otomatik olarak durmasini saglar.

m Bu fonksiyon, pH veya ORP diizeylerini, su giris miktarina gore ayarlayabilmenizi saglar.

m Bu fonksiyon, asidik suyun alinmasini 6nlemek i¢in (sar1 arka plan 15181) arka plan 15181 renklerini
farkli ayarlayabilmenizi saglar.

m Otomatik Temizleme Fonksiyonu

m Sesli Bildirim Fonksiyonu

CPU , farkli tip parcalara beslenen giicii izler ve bylece bu iiriiniin
dengeli bir sekilde kullanilabilmesini saglar.

% m SMPS Tipi Gii¢ Kaynagi
®
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Uriin Tanim

Esnek Paslanmaz Celik

Alkali Su Cikisi Yumusak
Dokunmatik Buton
Akl
\ -
o o e
Arka Anahtar Deligi Yuvalari
l
[ [¥
— Filtre Kapag
[ [ Hoparlor

Alt

Giic Anahtari Asidik Su cikigi

Musluk Suyu Girisi
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Uriin Tanim

LCD Ekran

PH a7 (717
SORP™ 1 0.0

=" mv

@ Alkali Su Gostergesi

® Asidik Su Gostergesi

® Antilmis Su Gostergesi

® Problem olusmasi durumuna kontrol gostergesi
® Temizleme Gostergesi

® Ikinci filtreleme kalan émiir gostergesi
@ Hacim Kontroli

Birinci filtreleme kalan 6miir gostergesi
® Su akig miktar1 gostergesi

Elektroliz gostergesi

@ Akim ORP gostergesi

® Akim pH gostergesi
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Uriin Tanim

Dokunmatik Buton

—)

«Jurbo function

!

!

COOOO

(=]
2
N
=}
s
-

Alkali Su butonu
1~4 adim

Alkali 4 butonunu ii¢ saniye boyunca basili tutun
(pH 11.0)

Mod butonu
Uriin Fonksiyonu Konfigiirasyonu

Ayar butonu
Degisiklikleri kaydedin

Asidik Su butonu &
Fonksiyonu konfigiirasyonu (-)

Aritilmis Su butonu &
Fonksiyonu konfigiirasyonu (+)

ACIK/KAPALI ¢alistirma butonu
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Kurulum Yonergesi

Duvara monte bataryada boru tesisati
s T -

Batarya Yon
Degistiricisi

A. Tezgah Ustii

B. Evye alt1

Su borusundaki ana vanay1 kapatin.

Muslugu su borusundan ayirin.

Adaptorii ¢evirerek su borusuna takin.

Muslugu adaptore geri takin.

Su giris hortumunu nipele baglamadan 6nce vanayi, adaptore
o takin.

i N LW N~
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Uriiniin Kullanimina fliskin Yonergeler

Makinenin ilk Kez Kullanilmasi
* Makineyi sectiginiz konuma yerlestirin ve (giris/gikis) boru baglantilarini yapin.

Tesisat islemlerini tamamladiktan sonra, s1zint1 olup olmadigini kontrol edin.
* Gii¢ kablosunu baglayin, makineyi agin ve su akisi saglamak i¢in baslangi¢ suyunu agin.

* 1k kurulum sirasinda veya yedek filtreyi takarken, alkali ve asidik su ¢ikislarindan
iyonik su akarken c¢alan bir melodi esliginde otomatik temizleme islemi yapilir.

Uyar1: Temizleme islemi sirasinda drenaj borusundan ¢ikan iyonik suyu i¢cmeyin.

* Temizleme isleminin tamamlanmasinin ardindan, kullanim sekliniz,
amaciniz ve tercihinize gére uygun pH’li (adim 1 ila 4) suyu segin.

* Makinenin ¢aligsmasini durdurmak istiyorsaniz, ¢alistirma/duraksatma butonuna basin.

* Bir 6nceki kullanimdan, makineyi son kullanisinizda sectiginiz konfigiirasyona gore
iyonik su elde edeceksiniz. Ancak dort adimlr alkali suyu kullandiktan sonra, ayar
otomatik olarak iki adimli alkali suya donecektir.

pH Yogunlugunu Olgme

* pH : bir ¢6zeltinin asidite veya alkalilik 6l¢iisiidiir.

* Birer cam deney tiipiine sirastyla 50 ml (veya 2 yemek kasi81) alkali iyonik su, asidik
iyonik su ve nétr su dokiin ve 3 damla ayirag ekleyin. Her birinin rengini kolorimetrik
kagitla karsilagtirin.

pH degeri, suyun kalitesine ve su basincina gore farklilik gosterebilir.

Uyar1: pH ayiraci ve deney suyunu asla icmeyin. pH ayiracim serin ve karanlhk bir
yerde muhafaza edin.
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Uriiniin Kullanimina iliskin Yénergeler

Alkali Su islemi

* Tercih ettiginiz adima karsilik gelen alkali Su @
butonuna basin ve ardindan hafifge ¢alistirma %\) %\:}
butonuna dokunun. ON/OFF

« Uriin galisirken Alkali Suyu kontrol etmek istiyorsamz, sectiginiz adima karsilik
gelen Alkali Su butonuna basin.

(Karsilik gelen Alkali Su butonuna basmak suretiyle, kullanim sirasinda Alkali Su
adimini degistirebilirsiniz,adim degisikliginin tamamlanmasinin ardindan sesli bir

bildirim duyulur)

Asidik Su islemi

« Tercih ettiginiz adima karsilik gelen Asidik Su @ @
butonuna basin ve ardindan hafifge ¢alistirma S 3
butonuna dokunun. (Asit adim1 , asit butonuna her ON/OFF

basildigindan birer ardim artan dort farkli adim
halinde kategorize edilmistir.

Aritma fslemi E\\) @ E
ON/OFF

* Aritma butonuna ve ardindan ¢alistirma butonuna basin.

Temizleme islemi

* Temizleme etkinse, LCD ekranin temizleme simgesi yanip sénecek ve temizleme
islemi yapilacaktir.

* Once gii¢ ac1ldiginda, ekipman 30 saniye boyunca otomatik temizleme yapacak
sekilde tasarlanistir. (Temizleme modunda, asidik su Alkali Su ¢ikisindan disar1
akarken alkali su asidik su ¢ikisindan akar)

A Uyart: Temizleme islemi sirasinda ¢ikan iyonik suyu icmeyin.
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Uriiniin Kullanimina fliskin Yonergeler

Uriin Fonksiyonu Konfigiirasyonu
(Makine, kontrol konfigiirasyonu 6nceden ayarlanmig olarak tedarik edilir,
konfigiirasyonun degistirilmesine gerek yoktur)

LCD Arka Plan Isig1 Konfigiirasyonu

Mod butonuna basip butonu yaklasik bes saniye basili tutmak suretiyle modu, fonksiyon
konfigiirasyonu moduna gegirin; ekranda “ON” harfler goriiniiyorsa, LCD siirekli agik
olacak sekilde ayarlidi. LCD 1s18inin sadece iiriin kullanimdayken agik olmasini
istiyorsaniz, “OFF” (“KAPALI”) segenegini se¢mek icin “PURE(+)” veya “ACID(-)”
butonuna basin.

Alkali

N w0

Ses Kontrolii (Tavsiye edilen diizey: diizey 4)

Mod butonuna basip butonu yaklasik bes saniye basili tutmak suretiyle modu, fonksiyon
konfigiirasyonu moduna gecirin ve ekranda “Hoparlor simgesi” goriindiigiinde
“PURE(+)” veya “ACID(-)” butonuna basarak ses diizeyini tercihinize gore ayarlayin.

Alkali Alkali

"ogs, o
s ). - Jole 8@5$

Baslangic Su pH Konfigiirasyonu (Konfigiirasyon Arahgi: pH 6.5~8.0)
Mod butonuna basip butonu yaklasik bes saniye basili tutmak suretiyle modu, fonksiyon
konfigiirasyonu moduna gegirin ve ekranda “Pure” ve “pH” harfleri gériinene kadar
tekrar tekrar mod butonuna basin; ardindan “PURE(+)” veya “ACID(-)” butonuna

R =
T8 @

Uyari: Bir mod konfigiirasyonu yaptiginizda, konfigiirasyon butonuna
basarak degisiklikleri kaydedin. Temel pH ve ORP konfigiirasyonu salinan
bir iiriin icin ayarh olup rastgele degistirilmemesi 6nemle tavsiye edilir.
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Uriiniin Kullanimina iliskin Yénergeler

Otomatik Temizleme Periyodu Konfigiirasyonu (Tavsiye Edilen Periyot: 30 litrede bir)
Mod butonuna basip butonu yaklasik bes saniye basili tutmak ve ekranda “CL” harfleri gériinene
kadar butona tekrar tekrar basarak , modu, fonksiyon konfiglirasyonu moduna gecirin ve ardindan

“PURE(+)” veya “ASIT(-)” butonunu kullanarak tercih ettiginiz otomatik temizleme periyodunu
ayarlayin .

Alkali Alkali
H
- "85
aguuu a@il @
Adim adim pH Konfigiirasyonu

Mod butonuna basip butonu yaklasik bes saniye basili tutmak ve ekranda “Alkali” veya “pH” harfleri
goriinene kadar mod butonuna tekrar tekrar basarak, fonksiyon konfigiirasyonu modundan moda
gecin ve ardindan “PURE(+)” veya “ASIT(-)” butonunu kullanarak her adim igin tercih ettiginiz
pH’yi ayarlayn.

M,

=) o
O aauum et
‘ 500 G
ALKALI 1 Adim ( 1~19) ALKALI 12Adim (20~38)
ALKALI 3 Adim ( 39~57) ALKALI 4 Adim (58~76)

Adim Adim ORP Konfigiirasyonu (Konfigiirasyonu aralig:: -50~-450), Asidik Su ORP*si (0~150)
Mod butonuna basip butonu yaklasik bes saniye basili tutmak ve ekranda “Alkali” veya “ORP”
harfleri harfleri goriinene kadar butona tekrar tekrar basarak , modu, fonksiyon konfigiirasyonu
moduna gegirin ve ardindan “PURE(+)” veya “ASIT(-)” butonunu kullanarak her adim igin tercih
ettiginiz ORP’yi ayarlayin.

(Alkali

~—. _/‘ ----------- —\
ORP IUUm ”
I-MJLI:I:h@_" llllll " aﬂwm o
003 moos B
ALKALI 1 Adim ( -100 ~ -180) ALKALI 12Adim (-190 ~ -270)
ALKALI 3 Adim ( -280 ~ -360) ALKALI 4 Adim (-370 ~ -450)

ONEMLI: Entegre PH veya ORP fonksiyonu, verilen suyun PH’si veya ORP’sine iliskin dogru, gergek
zamanh okuma degeri degildir. Bu fonksiyon, daha ziyade, sadece akis hizina ve secilen seviyeye gore suyun
PH ve ORP’sinin ne olmasi gerektigine dair kabaca bir hesaplamadir.

Bu sayilar, kaynak suyunuza gore farkhlik gosterecektir.
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Filtre Degisimi

Filtreyi Degistirme
* Bir filtrenin kullanim émriiniin dolmas1 durumunda, makineden sesli bir degistirme
istedigi bildirimi gelir.

(Filtre degisimi sesli bildirimi, bir filtrenin kullanim émriiniin dolmasina 70 litre
kala yapilir.)

(D Su s1zintisin1 dnlemek igin, filtre degisimi yapmadan dnce makinenin su giris
vanasini kapatin.
(2 Sol ve sag filtre kapaklarmni makineden sokiin.

Ty

(@ Filtre konektdriinii sokiin ve birinci veya ikinci faz filtreyi ¢ikarm.
@ Ekipmandan g¢ikarmak igin birinci veya ikinci faz filtreyi sola gevirin.
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Filtre Degisimi

(® Filtre konektoriinii takin

(@ Ardindan oluga filtre kapagini yerlestirin ve filtre kapagini kapatin.

Su akisini etkinlestirmek i¢in ¢alistirma butonuna basim.

(9 Filtreyi degistirdikten sonra, ilk bes litre su ile yabanc1 maddeler ve kalmtilar disari
atilabilir. Bu sagliga zararl degilse de, su igmeden dnce, miimkiin oldugunca, makinenizi
birkag dakika kendi kendine ¢aligmaya birakin. ilk bes litrenin atilmasindan sonra, iyonik

suyu istediginiz gibi se¢ebilir ve kullanabilirsiniz.
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Tibbi Madde Ureten Ekipmanlar Hakkinda

Alkali Su Uygulama Y 6nergeleri

”— - —
fgme suyu olarak giinde 2-3 bardak alkali su tiiketin. Olumsuz bir semptom olugmazsa, yiiksek
pH seviyelerinde alkali su igmeniz 6nerilir.

NOT: Tlk kez alkali su igildiginde, viicudunuz alisana kadar hafif mide bulantisi veya baska semptomlar goriilebilir.
Liitfen baslarda diisiik pH seviyelerinde alkali su igerek dnce viicudunuzu asamali olarak alistirm. Herhangi bir
semptomun devam etmesi durumunda, suyu igmeyi emen birakin ve doktorunuza bagvurun.

Alkali Suyun Ozel Kullanim Alanlar

—— I

m Pilav yaparken: Pirinci pismeye hazirlamadan once, asidik su ile yikayin ve 30 ila 60 dakika alkali
suyun i¢inde bekletin. Piring iyice pistikten sonra, tipki glutinz piring gibi daha parlak goriintimli,
daha lezzetli pismis iyon piring haline gelir ve tazeligini daha uzun siire boyunca korur.

m Kahve, ¢ay vb. Kahvenin aciligin ve ¢ayin astrenjenligini alarak hem kahveye hem de ¢aya lezzetli
bir koku verir.

m (Etteki) Yag kokusunu gidermek ve hem eti hem de sebzeleri daha lezzetli hale getirmek i¢in taze eti
ve astrenjan sebzeleri 20-30 dakika boyunca alkali suda bekletin.

m Tazeliklerini korumak ve daha uzun siire dayanmalarini saglamak i¢in, sebzeleri ve meyveleri alkali
suyla yikayin.

m Alkali su, yatmadan dnce veya sabahleyin mide bosken alindiginda aksamdan kalmaligi
azaltabilir.

m Alkali suyla yapilmis buzlu bir kokteylin tad1 daha lezzetli ve yumusak olacaktir.

m Bambu filizleri, agag filizleri, taro ve kahverengi deniz yosununu alkali su kullanarak pisirin. Bu
yiyeceklerin bilesenlerinin yakici aciligi azalacak ve benzer siz bir lezzet elde edilecektir. Ozellikle,
balik pisirirken kullanildiginda, alkali su balik kokusunu giderir.

m Hayvan hastaliklari: Alkali su, yavru kopeklerde goriilen enfeksiyoz hastaliklar ve filarya tizerinde
yararlt etkiler icra ederek hayvann tiiylerinin giizel goriinmesini ve hizli uzamasm saglar. Alkali
suyun, Ozellikle, tavuklarin yumurtlama hizini arttirdigi ve yag olusumunu engelleyerek tavuklarin
daha lezzetli hale gelmesini sagladigi goriilmiistiir.
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Tibbi Madde Ureten Ekipmanlar Hakkinda

Alkali Su Depolama Y 6nergeleri

=

B Alkali hepsi korozyona karsi dayanikli su cam, porselen veya paslanmaz gelik bir kap iginde
depolanmalidir.

B Alkali suyu sizdirmaz bir kabin icinde buzdolabinda muhafaza ediniz. Alkali su ii¢ giin iginde
tiiketilmelidir.

Ozel Asidik Su Kullanimi

. — S

m Yaniklar ve kant durdurma: Asidik su, miikkemmel kanama durdurma 6zelliklerine sahiptir.
Bu itibarla, kesik yaralar ve/veya yaniklar dogrudan asidik suyla islatildiginda veya bunlara
lapa uygulandiginda, iyi sonuglar elde edilebilir.

m Gargara ve solunum hastaliklari: Bogaz agrisi veya siddetli 6ksiiriik durumunda, asidik su ile
gargara olumlu sonuglar verebilir.

m Ayak mantari: Ayak mantarindan muzdarip kisiler, etkilenen bolgeye, giinde yaklagik yirmi
dakika boyunca asitli su uygulayabilirler.

m Mutfakta dezenfeksiyona yardimer olmak igin: Sofra takimlari, kesme tahtalari, mutfak
bezlerini yaklasik 20-30 dakika asidi suda bekletin.

m Cigek aranjmani: Cigeklerin kesik kisimlarina bir 6l¢ii asidik su ile seyreltilmis iki 6l¢ti su
ekleyin. Cicekler daha uzun siire taze ve canl kalacaktir.

m Banyo, yiiz yikama ve sampuan: Yikanirken, cilt bakimi i¢in yararl asidik su kullanin.
Asidik su cildinizi esneklestiren ve kloasma kabarciklari ve ¢illerin olugmasini engelleyen bir
astrenjan gorevi gorecektir (cildiniz, dogast geregi bir miktar asidiktir). Saglarmnizi sampuandan
sonra asidik su ile durularsaniz, sabununuzun alkaliligi notralize olacak ve saginiz daha giizel
parlayacaktir. Asidik su (astrenjan), tirastan sonra, dezenfeksiyon igin cilt losyonu olarak ve
astrenjan olarak da kullanilabilir

X Astrenjan, yumusak organik dokuyu genellikle bir araya
toplayan veya sikilastiran bir asidik kozmetik losyondur.
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Asagidakilere Dikkat Ediniz.

Asagidakilere dikkat ediniz.

. Uniteyi kendiniz gore modifiye etmeyiniz.

. Bu tiniteyi asla asir1 sicaklik veya nem kosullar: altinda kullanmayin veya depolamayiniz.

. Bu iirlinii kullanmadan &nce nominal gerilimi kontrol ediniz.

. Makinenin hatali calistigini fark etmeniz durumunda, kullanmay1 hemen birakiniz.

. Suyu igerken bir gariplik hissediyorsaniz veya siirekli iyonik suyu kullanimmdan sonra
bile problem olusmuyorsa, su kullanimin1 hemen durdurun ve doktora basvurunuz.

D AW N

. Iyonik suyla ilag almayiniz.
. Aklorihidri hastalar1 iyonik su igmemelidir.
8. Baslangicta diisiik bir pH seviyesiyle baslayin ve pH seviyesini yavas yavas yiikseltin.

~N

B Asagida belirtilen yerlerde veya bi¢imlerde kullanmayniz.

* suyun kolayca donabilecegi bir yer

* Kolayca atesle temas edilecek bir yer

* Sertligi yiiksek su ile (6n filtreleme gereklidir — servis merkezini arayin)
* 80 dereceden daha sicak su ile.

B Asagida durumlarda kullanmayiniz

* pH’yi test etmek i¢in su ayiract eklenmisse.

* Su hemen degisiyorsa (suyu, 2-3 dakika boyunca akittiktan sonra kullanin).
Makine uzun siire ¢alismaz halde kaldiktan sonra, yeniden su kullanilmasi
durumunda (suyu, 2-3 dakika boyunca akittiktan sonra kullanin).

B Alkali iyonik su, hava ge¢irmez 6zellikte bir plastik kap iginde bir giin boyunca
muhafaza edilebilir. Hava ile temas ettiginde aktif halini yitirebileceginden, alkali
iyonik suyu muhafaza etmek i¢in (paslanmaz ¢elik diginda) metal kap kullanmayin.

% Besleme kablosu hasarli ise, olasi bir tehlikeyi 6nlemek i¢in, kablo iiretici,
servis yetkilisi veya benzeri kalifiye bir kisi tarafindan degistirilmelidir.

% Besleme suyu kaynagi kesikse, fis mutlaka prizden ¢ekilmelidir.
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Uriin

Sartnameleri

Muodat Ads Lydiag8080
Nominal Gig Beslemesi AC 220V [ 50-60Hz ar ACT10V [ S0-60H?
Su Besleme Sakli Musiuk suyuna dofirudan baflants
Boyutlar 3A0*T40* 150 {YeGEHD) rmm
Givde
Adarlik Yakl. 5.9kg
Izin verilen su basmo 1.575.0 kgl fem?
lzinverilen sicakbk 5=~40°C
Elektroliz
Yontemi Sitrekli Elektroliz
Oretme 1.1~3.58/min
Kapasitasi S
Elektroliz -
Cihaz Efektraliz Alkali su: 4 adm f Asidik su: 4 adim
Ao
fektroliz
funrlzr:;me Otomatik temizleme [temizlere siiresh yakl, 30 saniye)
Elektrat
Filtre e
gisirni Kartug tipi (gift tip)
E':;';; kullanim Birinci faz fittre: 4,000L [ Ikinci faz filtre: 8,000L
Aditma cihanl kyllanm Gm .
Eﬂs{mﬁi LCO'de harf Eﬁ‘s"ﬂfﬂes!
Filtre ¢ katmanh tortu filtresi, taneli aktif karbon, gimils
S I i fcerikli aktif karbon sORGrD asit kalsiyum
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Satis Sonrasi Servis Talep Etmeden Yapilmasi Gerekenler

Sorunlar

Suyun tad| anormal,

Su aikigt
Uretilzn su miktan belirtilenden
farkl

pH dizeyleri dodru dedil (pH
numuneleri, hizmet Gaeti
esasing gore temin edilir)

Filtre degdisimi simgesi filtre
dedistirildikten sonrs da yanmays
devam ediyor.

Azsltma suyu dretirken Urin otomatik olarsk
duruyor

Filtreden veys Grindensu s1ziyor.

Azaltms suyu ile dolu isenin dibine gdkelmis

bulanik bir madde var.

Sadece antilmig su gikigl ver.

Oriifi Temizlema Modunda galismiyar.

Kontrol edilecek
hususlar

Alinacak Onlemler

Orini bir dskika boyunce durgun su skitacak
gekilde galistinn,

OriinGin kullanim sGresini kontrol edin.

Filwenin dedistirme araliklarini kontrol edin. Filtre degigimi tatep edin.

su besl ivansnin

'
'
'
)
)
)

1

ssitlerin  birbirine  yspisersk
olusturmsdi@ini kontrol edin.

torlu olusturup  + Ancsk bu kalsiyum minerallerinin  sGrekli olarak
Gretildi§i durumiards. Grdn dnitelerini korumak igin

migterinin sshig sonrasi servis tslep etmesi nerilir.

Alag hizimin digik { 1kgf/efl veya dahs yavag)

Basingh pompa takbrmak icin yetld servis merkezmii

'
H
' .
. 2 ? . . Vanayi s¢in,
kapaliolupolmadigini kontrol edin. ¢
.
7" Hortumda kimims veya katianma olup simsdigini ! Hortumu dozeltin.
1 kontrol edin.
,r Alag hizinindiogik (1¥dskiks veys daha yavas)
i_ olup olmadigini kontrol edin. srayin
! Suksynadininkssik olupolmadigini veys su + Su besleme borusundan su cikana kadar tekleyin.
v kaynsJinin donmus olup olmadigini kontrol edin. ¢
i Antma filvesinde tikanikitk olup olmadi§ini kontrol 1
! edin. :Filtredebi§imi talep edin.
H : Bolgeys ve su kelitesine gore, pH dizeyleri farkdilk
! Suyun sentligini konwol edin. ! gésterebilir.
v
1
1
F- bl
1 Drenz olansuyun miktsrinin sz olup ¢ Sistemi sysrlayin.
: olmadigini kontrol edin. ' (Sstis sonras: servis talép edifi).
H '
1 } - Sistam Ayer Modunds filtre akig hiz1 baglatin.
H ! - Satig sonrasi servis talep edin.
\  Filre diglk hizinin basiatilip baglstilmadigin H
1 kontrol edin. '
' :
' ]
' '
' LK su cikigin
) Sirekli caligma sGresinin 5 dekiksdan uzun ! dnlemekicin, su dretimi otomatik olarak 10
1 sbrdp sirmedidinikontrol edif. ' dakikalijins durur.
! ;
'
i Filrenin dogru takilip takilmadigimi kontrol edin. ! Hemen fisi prizden oekin.
fommemeeesemeoeoos 3
' '
\  Filtre harig Grdnin iginde sizintl olup olmadgim !
: kontro! edin. »
: )
] ) icindeki kslsiyum minerslieri cikanlir. Icinde kalsiyum
- . " . " yu! ¢ g yu
\ Suyun igindeki kalsiyum iyonlan ile karbonik 1 mineralleri bulunan suyu icmek sskincall degikdir.
: '
H ,
H ]
' '
H '
H '
H ]
' '
' '
' '
'
-

Alag hizinin yGksek { Skgf/off veys dsha mzlijolup

i
) Bir basing azaltma vanast taktirmak igin yetkili sarvis
olmadigini kontrol edin

' merkezimizi arayin.

Galigma suyu miktsninin 30 'den fazls olup
olmadigini kontrol edin.

! Ordn
! iginde normal haline donecektir.

inbasil olup

Y

kontrol edin.
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Uriin Garantisi

Lydia Turbo 8080 bes yil parga, is¢ilik ve gdnderim garantilidir.

Lydia Turbo 8080 ile herhangi bir probleminiz olmasi durumunda, bayinizle
irtibata gecin.

Arizalanmasi durumunda, bayiniz, Lydia Turbo 8080 {irlinliniizii onaracak
veya degistirecektir.

Lydia Turbo 8080 arizas1 asagidakilerden herhangi birinden kaynaklaniyorsa,
onarim masraflar1 ve gonderim miisteriye ait olacaktir.

a) Hatali kullanim veya dikkatsizlik

b) Yetkisiz servis tarafindan yapilan onarimlar veya modifikasyonlar.

¢) Yangin, kasirga, tornado gibi dogal felaketler veya asir1 tuzlu hava, ¢ok
fazla 1s1, ¢cok fazla nem veya dorudan giines 1s1gina maruz kalma gibi dogal
unsurlar

Garanti siiresinin dolmasindan sonraki arizalarda, onarim masraflar1 ve
gonderim miisteriye ait olacaktir.

MODEL ADI

SERI NO.

TARIH

ADRES

isim TEL

Satin aldiginiz Bayi:
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) Gelecek Nesil Su
Iyonizasyonu
ALKALI SU IYONIZERI

* Bilgisayar Kontrollii Akully Iyonizasyon
® Tek Dokunusla islem

® Alarm Sinyali Mesajt

“g“?“ ® Dijital Filtre Degisim Gostergesi

hitech

EOS HITECH CO,,LTD

Lydia Turbo 8080 / Alkali Su iyonizeri
Ithalatci Firma ve Tiirkiye Distriibiitorii
BETA ALKALi YASAM DIS TiCARET LTD. STi.

Kozyatagi Mah. Sakaci Sok. Hiiseyin Bey Apt.
No. 26 D. 5 ¢ Kadikiy - ISTANBUL
Tel. : 0216 416 76 77 « Gsm : 0542 322 21 21

www.betaalkaliyasam.com ¢ info@betaalkaliyasam.com
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